САШИ ла7әв 


30 MHz TRIGGERED SWEEP 
DUAL-TRACE OSCILLOSCOPE 


SCHEMATIC DIAGRAM 
AND 


PARTS LIST 

SCHEMATIC ` | В & К-РЕЕСІБІОМҰ 

SYMBOL DESCRIPTION PART NUMBER 

VERTICAL AMPLIFIER BOARD 
RESISTORS & CONTROLS 

R102, 162 900КО, ХУ, +1% Metal Ейт............... PEA 
R103, 163 111KQ, “У, +1% Metal Еіт........................ 
R104, 164 990КО, №, + 1% Metal Еіт............... РГ 
К105, 165 10.1КО, ЖАУУ, + 19% Metal Film ....................... 
R106, 166 4.02К0, ИМ, + 19 Metal ЕШп....................... 
К 107, 167 IMQ, КМ, + 1% Metal Film ......................... 
В117, 118, 139, | 

140, 177, 178, 3.9КО, 14W, +1% Metal Еіт........................ : 

199, 200 | 
Е 120, 180 2.7КО, “У, + 1% Metal ЕПт........................ 
К121, 181 3.3К0, АХУ, + 1% Metal Еііт........................ 
R122, 182, 229, 2.2К0, “У, + 1% Metal Film ..... а ананасы 

230 
R124, 184 1300, У, + 1% Мега] Film ................. а 
К 126, 186 69:80: ИМ, 1% Мега ЈЕ ЦЬ халаа аа рае 
К 127, 128, 129, 1000, “г У, + 1% Мега Film ......................... 

187, 188, 189 | 
К 130, 190 100, “У, + 1% Metal Film .......................... 
R135, 195 1500, “У, + 1% Metal Film ......................... 
R141 1200, ИМ, + 1% Metal Film ......................... 
R155, 156, 215, 5600, “У, + 1% Мега Film ......................... 

216 
В224, 225 2700, "АЛУ, + 1% Metal Film ......................... 
К226, 227 910, “У, +1% Мега Film .......................... 
В233, 234 2КО, “М, + 1% Metal Еіт.......................... 
Е239, 240 996КО, М, + 1% Metal Еіт........................ 
УК101, 106 4700 Рогеппотегег.......................... Ме 008-341-9-013 
УК102, 107 3000 Potentiometer, “УАКІАВІ Е”................... 008-298-9-002 
УК 103, 108 1000 Рогеппотегег................................... 008-298-9-004 
УК 104, 109 1КО Potentiometer, = РОЗИ КОМ о вага слива Мури 008-374-9-004 
УК105, 112 2.2КО Potentiometer ................................ 008-169-9-007 
VR110, 111 1000 Роїеппоштеїет.................................. 008-298-9-001 
УВ113 6.8КО Potentiometer ................................ 008-382-9-002 


“үүлеге В&К-Ргесіѕіоп рагі number does пої appear after рагі description, рагі should Бе 
available from local parts supplier. 


SCHEMATIC B & K-PRECISION* 


SYMBOL | DESCRIPTION РАВТ NUMBER 
INDUCTORS & SWITCHES 

L101, 102 22r H Бег та истог сара E ГУ 041-068-9-004 
S101, 102 Геуег; “АС-ӨМЮЕрС?”;;;5зеха зоры а на ла пе аса 080-003-9-001 
5103а, б, с, Rótar. У ОГТ СМ ы амор ИЕ ЕСЕ а 083-212-9-001 

104a, b, с | | 
5105 Pushbutton, “СН В РОГАКІТУ”'..................... 088-032-9-001 
5106 Lever, "МОРЕ ог соо ДЕЛУ Ы илч ПЕТ 080-004-9-002 

HORIZONTAL АМР & SWEEP BOARD 
RESISTORS & CONTROLS 
227, 32, 68, 69 100КО, ИМ, + 190 Metal ЕЈт........................ 
R28 ЗМО, МУУ, +1% RKS Metal ЕИт..................... 
R29 IMQ, ХУ, +1% Metal Film ......................... 
R30 500КО, АМ, + 1% Metal Еііт........................ 
R31 300КО, “У, + 1% Metal Film.......... аба талы ар 
R115 39КО, IW, +5% Metal ЕПт.......................... 
R128 4.7КО, 2УУ, +2% Metal Еіт......................... 
R129 5.1КО, 2, +2% Metal Ет ......................... 
R132, 133 | АЛКО ИМ, МЕЕ аа ана 
УВІ, 16 10КО Potentiometer ............................. .. . 008-298-9-010 
МЕ2, 3, 5 100КО Potentiometer ....................... КОКО 008-298-9-013 
МЕ4 5КО Potentiometer with Switch, 
Sweep Time УАКІАВІЕ........................... 008-298-9-006 
VR6, 19 АЛКО Potentiometer ................................ 008-298-9-009 
ҮК? 15КО Роїеппоште{ег................................. 008-379-9-001 
УК8 50КО Potentiometer with Switch, 
TRIGGERING LEVEL/PULL АЮТО............... 008-381-9-001 
VR10 47КО Роіепііотеіег................................. 008-298-9-012 
УКІІ, 12, 13 1КО Potentiometer .................................. 008-298-9-008 
УКІ4 6.8КО Potentiometer ............................ ....008-382-9-002 
УКІ5 22КО Роїеппотеїег................................. 008-298-9-011 
МЕ17, 18 1000 Роїеппошеїег.................................. 008-298-9-001 
CAPACITORS ғ TRIMMERS 

C1,2 6800pF, + 10%, 50V Мујаг........................... 
C3, 57, 72 1004F, 10V Electrolytic ...... аса ата вар 
С4, 9, 14, 

15, 16, 20, ОДА У Metal КИШ ыны ле өр ана а : 

43, 45, 49, 

66, 74, 76 
С5, 53, 54 2pF, +0.25, 50V Сегапис.................. аса 
Сб, 7, 8 Ји ОМ ШОГ НС ыа о аа да аі 
С10, 77 а А [Вы 
СІП, 67, 68 220рЕ, 590, 50V Сегатіс........................... 
С12 22051: ТОМ Electrolytes edi derre е а аа Ч ЖИЙН 
С13, 17, 44, 

50, 51, 55, 0.015Е, + 20%, 50У Ceramic ......................... 

59, 60, 62, 

63, 65 
С18 1ОрЕ, +0.5%,50У Сегапїс.......................... 
С19, 24 33pF, + 5%, 50V Сегапис.................... Е 
С21 2200рЕ, + 20%, 50V Сегатіс......................... 
(22 0.47uF, + 1%, Metal ЕНт-.. ах халан ана 
С23 .0047ҺЕ, + 190, Metal Еіп........................... 
С25 бре О о 50V Сапина аера 
С26 5рЕ, +0.25, 50У Сегатїс.......................... 
С27, 28 2226 ОЗМ Тамаш. наь ам аа ара 
С 64 | SPE; ез ән шь б Сега: осо виа ыы У ы» 


“уулеге B&K-Precision рагі number does пої appear after рагі description, рай should бе 
available from local parts supplier. 


ис А 


SCHEMATIC 
SYMBOL 


C101, 114 
C103, 117 


C104, 118, 149, 
150 


C105, 119 
C106, 115 


C107, 108, 120- 
122, 127, 129, 
130, 135, 144, 
147 


C110, 112, 
123-126, 
131 


C128 


C132, 137, 155 
C133, 138, 154 
C136, 141 
C140 


C142, 143, 
146 


C148, 151 


C156-160 


TC101, 103, 
105, 106, 
108, 110 


ТС102, 104, 
107, 109, 
111, 112 


ТС113 


101-108, 122, 
123 


2109-121 
р124-127 
0101, 111 
0102, 112 


0103-106, 
109, 110, 
113-116, 
119-122 


О107, 108, 117, 
118 


0123, 124, 127 
0125, 126 


ЇС101, 102 
1С103 
1С104 


- В& К-РВЕСІЅІОМ* 
DESCRIPTION . PART NUMBER 
CAPACITORS & TRIMMERS | 

0.0474F, 630V Мега! Film ............................ Ы 

ДҮрГЛлфОУ М Сазды баз ұра зайағар шы ара 

2рЕ, 500У Сегатіс.................................. А 

150pF, ОО оо анон а 

0.015Е, 630V Metal ЕПт............................. 

0,12Е:212У Metal FIM син С ҰМЖ 

100uF, 10V Electrolytic ла оо а аа 

220нЕ, 16V Electrolytic .............................. 

ТЭрЕ 03 Са ооо аа | 

22р  ЗОУСегани ээ эх аа а хааж 

120рЕ,50Ү Сегапіс ааа аа аа 

SpF, SOV Ceramic. гасанна а руа ына 

0 OHF 50У Сегашіс: заасад 

ЭЗОрРЕІООҮЗУЦЕЕа 5 азаны е в аан ана 

10pF 50V Corant 5% ез зық авы бер 

Орр TAMMO е цах 2 028-033-9-001 

10рЕ Тгітпет...................................... 028-033-9-002 

ZOPP эг уи шынааны т ызы УУНА 028-039-9-001 

DIODES & TRANSISTORS 

Diode, Silicon 151587................................ 151-048-9-001 
2. Diode, Silicon 151555................................ 151-028-9-007 

Diode, Germanium 1М60............................. 150-001-9-005 

ЕНТ:-25К203-0- 22121525 И и а и 182-026-9-001 

Dual FET, 25К2281-2 0r 3 ................ мэх 182-061-9-001 

Transistor, NPN Silicon, Signal, 25С535-В.............. 176-036-9-001 

Transistor, PNP Silicon, Signal, 25А838-С.............. 177-036-9-001 

Transistor, PNP Silicon, Signal, 25А844-П.............. 177-021-9-001 

Transistor, NPN Silicon, Signal, 25С458-С.............. 176-016-9-001 

INTEGRATED CIRCUITS 

ІС» РЕ ЛПЕАРНАН еле 307-106-9-001 

1С,1Э1рна|153400Х Реза ась апрача 307-069-9-004 

ТОНА АР венаи аа ана 307-069-9-003 


“Уулеге В&К-Ргесіѕіоп рагі number does пої appear after рагі description, рагі should бе 


available from local parts supplier. 


| 
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ЭСНЕМАТІС 
SYMBOL 


| С29 
С30 
С31,70 


С41, 61, 52 
С42 


C46 

C47, 48, 56 
C58 

C69 
19:73 
Ст 

ТСІ 

ТС2 

ТСЗ, 4 


Р, 5, 15, 
18 


22-4, 
7-14, 
16, 17, 
21,22, 
24-26 


D6 
D23 


Q1-7, 10, 
12, 14, 16, 17 
19, 20, 23, 
25-30, 33, 


Q8, 9, 22, 34 


Q11, 13, 
18, 21 


Q24 
Q31, 32 
Q15 


ІСІ 
ЇС2 
ІСЗ 
ІС4 
ІС5 
1С6, 7 


11 
12,4, 5 
3,6,7, 
“9 


: В 8 К-РКЕСІЅІОМ* 
DESCRIPTION PART NUMBER 
2200рЕ, + 10%, 50V Муіаг........................... 
.0014F, + 20%, 50V Ceramic .................... Те 
150рЕ, + 590, 50V Сегатіс........................... 
18рЕ, +5%, 50У Сегатіс............................ 
1500рЕ, + 10%, 50V Мујаг.................... ТЕТІ 
1500рЕ, - 20%, 50У Сегатіс......................... 
`680рЕ, + 10%, 50У Сегатіс................... ЖОЕЛ. 
100рЕ, +5%, 50У Сегатіс........................... 
.0154Е, + 10%, 50У Mylar .............. а 
100РЕ, + 5%, 500V Сегатіс.......................... 
ІЗрЕ, +5%, 50V Сегатїс............................ 
3300рЕ, + 20%, 500V Сегатіс........................ 
100рЕ,--5%, 50V Сегатіс........................... 
lF, 50У Electrolytic ....... "ЕР УУЛУ вач 
.014Е, + 10%, 50V Mylar ............................ 
.0014Е, + 20%, 500V Сегатіс-........................ 
41706, 16У Electrolyte а Баба ась аа 
410рЁ- 15%, ЭОМ Сегайіс. оке ле лиши 
20рЕ Тгіттег........ р 028-050-9-002 
ГОРЕ Ее аа | 028-050-9-003 
ӨрЕ ТИ оо неа 028-050-9-001 
DIODES & TRANSISTORS 
Diode, Germanium 1М60............................. 150-001-9-005 
Diode, 5нсоп 1$51555......................... алых 151-028-9-007 
Diode, Silicon 151587................................ 151-048-9-001 
Zener Diode, 3.0V У7-030............................ 152-099-9-002 
Transistor, NPN Silicon, Signal, 25С945-Р.............. 176-055-9-002 
Transistor, PNP Silicon, Signal, 25А733-О.............. 177-018-9-001 
FET, 25К30А-0....... ОЕ 182-026-9-001 
Transistor, NPN Silicon, Signal, 25С535-С.............. 176-055-9-001 
Transistor, NPN Silicon, Signal, 25С1507............... 176-055-9-006 
FET 2SK228T-2 0L оа анк 182-059-9-001 
INTEGRATED CIRCUITS 
IC, Digital 5М74НО0М............................... 307-106-9-002 
IC, Оїрїа15М74Н72М............................... 307-106-9-003 
ІС, Linear МЈМ555р ............ ЕРОТ 307-171-9-001 
ІС, Digital 8М7400М......................... нана 307-106-9-004 
IC, Linear КС733Т.................................. 307-069-9-001 
ІС, Digital 5М74: 5004 .............. ОРУ 307-139-9-002 
INDUCTORS & SWITCHES 
L.OuH Шшйисїог..................................... 041-122-9-001 
ОЕ eo EEEE ала ғары абыл нта 041-082-9-003 
АТАН ЫНаНСТоГ асқаны ақырды Ба отары; 041-068-9-002 


“уулеге В&К-Ргесіѕіоп рагі number does пої appear after рагі description, рагі should be . 
available from local parts supplier. 


SCHEMATIC 
SYMBOL 


R302 
R315 
R338 
R339 
R341 
R342 
R344 
R348 
R353 
“УВЗО2 
VR303 
VR304 


C304 
C305-308, 338 
C309 
C310 
C311 


C312, 316, 
322, 324, 
331, 339, 
340, 343 


С313 
С314 
СЗ15 
СЗ17 
C318 


C319, 320, 321, . 


332, 333, 344 


C323, 330 
C325 
C326 
C327 
C328 
C329 
C330, 323 
"C334, 337 
C335 | 
C336 
TC301 


| В & К-РВЕС ТО М* 
DESCRIPTION PART NUMBER 


ЮОАН Шап Ор оо r ай 
330 H Induct аа аа аа аа ае а 
Rotary Switch “БУУЕЕР ТІМЕ/СМ”.................. 
Lever Switch “ЗОЮКСЕ” and “СООРИМКС”.......... 


Lever Switch “*5Т,ОРЕ”.............................. 


POWER SUPPLY BOARD 
RESISTORS & CONTROLS 


4.3КО, «У, + 19 Metal Еіт........................ 
8.2KQ, АХУ, + 1% Мег] ЕШІП........................ 
15К0, «М, + 19 Metal Ейт........................ 
12К0, МУУ, +1% Metal Еп ........................ 
6.8КО, ХУ, +1% Metal Film ........................ 
91КО, “У, +1% Мега] Film ..... Сы А ДАНЫ Кыл 


5100, 2W, +5% Metal Еіт.......................... 


47КО Potentiometer ............. аа нан сю ага на 
АЛКО Ро(епііотеіег................................. 
1КО Potentiometer ..... Ж ЛТ” 


CAPACITORS 4 TRIMMERS 
1000pF, 2000V Сегатїс.............................. 


041-124-9-001 
041-113-9-001 
083-212-9-002 
080-004-9-002 
080-004-9-001 


008-155-9-003 
008-298-9-012 
008-155-9-005 


‚ОТиЕ, 2000V Ceramic ао denii суга салах | 


ОПЕ З0УСёгапнс сор кого аа Шкэ ики еши СЕН 
ЯЛОИЕ- ЗОВЕ О Сара аа ж аа дка 
0:015ИР:50У:МУАГ єг ане а оаа 


0.14Е, 12V Мега! Film .......... е 


3.3рЕ, 250У Еіссітоіуйс................. ақыны ас 
22ОРЕ ВО Бао азым ис ҚАМ аа 
2рЕ,500У:Сегапис: гах ил хєх ҮҮЛЭН ва 
10рЕ, 50V Сегатшїс.................................. 
ЭЗООрЕ;ЗОӘУЗСЕға тире оо ло 


0.01рЕ, 500V Ceramic ....... И ее е 


3304F; 10% веској ааа аа аа 
220 Б; ЛӨУ Electrolysis rroddu ава 
2300; 25V Electrolytic ............................. 
2200; 25V Е ёо С-г ле жн алы жый 
1000F; 25V Electrolytic ых гыз» Е кашне Кш Кыек ТЫН 
ШОН ОУ БЈес тој С 5а аа кұ ҚАҚ АУЫ 
3304F, 10V Electrolytic ............ PEE E а 


ІОдрЕ, 160V Electrolytic .............................. | 


1004F, 160V Electrolytic ..... аа E EA E EOE E 
ЗЗив, 29V Electrolytic ы сазына не Сыма а аа 
ОРЕХ 


028-039-9-001 


“Уулеге В&К-Ргесіѕіоп рагі number does по! с after рагі description, part should be 
available from local pans supplier. 
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SCHEMATIC B & K-PRECISION* 


SYMBOL DESCRIPTION PART NUMBER 
DIODES, TRANSISTORS & IC’S 
D301 Diode, High Voltage Silicon, Y16JA ................... 151-048-9-003 
D302 | Diode, High Voltage rectifier Network ................. 157-01 1-9-002 
D304-306 » Diode Silicon; 152463 а ры ара ба 151-061-9-001 
D307 Diode, High Voltage Silicon, 15583 .................... 151-084-9-001 
D308-315,321,322 Diode; Silicon, 151555 нан ея аа а 151-028-9-007 
0316 Zener Diode, 5.ОУ, М2050 ........................... 152-069-9-001 
0317 ` Жепегїоде.7.5У,\\/7075........................:.. 152-076-9-003 
0318 _ Zener Diode, 15У,\у/7150............................ 152-099-9-003 
0319 ВБгісісе Rectifier 5 ТОВ40 > аа жшк желкен 157-013-9-001 
0320 | Bridge Rectifier, 51ОВ60............................. 157-006-9-001 
Q301 - Transistor, NPN Silicon, Power 2SD401A (К) ........... 172-037-9-001 
Q302 Transistor, NPN Silicon, Signal 2SC983-Y .............. 176-053-9-002 
Q304 ' Transistor, NPN Silicon, Signal 25С1628-Ү ............. 176-055-9-005 
Q305 Transistor, PNP Silicon, Signal 25А818-У ....... рая 177-018-9-003 
О306 Transistor, NPN Silicon, Signal 25С535-В .............. 176-036-9-001 
Q307, 308 Transistor, NPN Silicon, Signal 25С1419-С............. 176-055-9-004 
Q309 Transistor, PNP Silicon, Signal 25А755-С.............. 177-018-9-002 
Q310 | Transistor, PNP Silicon, Power 258546-А ....... Яир 173-008-9-001 
0311 Transistor, PNP Silicon, Signal 254733-0 .............. 177-018-9-001 
Q312-316, 303 Transistor, NPN Silicon, Signal 25С945-Р .............. 176-055-9-002 
Q317 Transistor, NPN Signal 25С1384 ..................... 176-109-9-001 
Q318 Transistor, PNP Signal 25А684 ..................... ~. 177-046-9-001 
1С301а, b IC Linear 11453551 а роеви 307-198-9-001 | 
MISCELLANEOUS 
F301 Fuse, 0.5А (5mm x 20ппт).................... Е Р 194-006-9-001 
1.301 470[Н Ееггі-Іпдисіог................................ 041-071-9-001 
1.302 ЭЗИН Вес Ране О слала анални аа аа а ас 041-082-9-004 
М301-303 Néon Lamp NEZ усеве зекет а аа ва 
Т301 Transformer, Сопуепег.............................. 064-018-9-001 
ТН301 Thermistor; 9121-1000: а а а а цаад 005-003-9-002 
VERTICAL OUTPUT AMPLIFIER BOARD Ч 
RESISTORS « CONTROLS ~, | 
К401, 402 910, ХУ, + 1% Metal Film .......................... 
R422, 423 АЛКО, ⁄4W, +1% Metal film сь аа 
R428, 429 75КО, “У, +1% Metal Ейт......................... 
VR401 2209 Potentiometer ее сабаа ааа а 008-282-9-001 
VR402 47КО Ро(еп(іотеёег................................. 008-155-9-003 
ҮК403, 405 1КО Potentiometer .................................. 008-155-9-005 | ~ 
УК404 220КО Potentiometer ............................... 008-155-9-007 
CAPACITORS & TRIMMERS 
C40 с APROV CELAMI C ан бананы ра аа 
C41 IPE SOV Секапис аа аи ада қайы а 
С401, 402, | 
413, 430, Ор 12V Metal Film а заа аа а 
432, 435 
С403 3304F -IOV Electrolytic аа сара аа ась 
С405, 409 10DE; 50V Сеганис оао ушж ара рана и а 
С406 033E; 50V Myla а аа аа 
С407 22ООРЕ ОУ МИА ана оное аа 
С408, 415, | . 
419, 420, OOF 50У CAMO аа ыа аа 
425,431 5 . | 
С411, 434 ДОДЕ 25V СО о ооо аа 
C412 1004F, 16V Electrolytic ............ раса E N 
C414 . АТЫР; 16У ЕІЕСІГОЈУНС г. аа сава аа 
С416, 428, 429 ООШЕ; ЗООМ Сетапис о а аван 


“Уулеге В&К-Ргесіѕіоп рай number does пої appear after рагі description, рагі зћоша бе 
available from local parts supplier. 


SCHEMATIC 
SYMBOL 


C417, 418 
C421, 422 
C423, 424 
C426, 427 
C433 
C436 
C437 
C439 
C442 


TC401, 404 


TC402, 403 


0401, 402, 408 
409 | 


0403 

D404, 407 
2405, 406 
0401-404 


0405-409, 
418, 419 


0410, 411 
0412, 413 
0414, 415 
0416, 417 


L401 
L402, 403 


L406 
TH401-403 


VR201 
VR202 
VR203 
VR204 


УК205 
УК206 


0201 


5202 
5203 


| 


В 4 K-PRECISION* 


DESCRIPTION PART NUMBER 
ТРЕ ЗОО Са. 
IPE; зОУСегапис еа ласы ем ыа аа 
12ОрЕ 50 Ў Севайце 2554 оноор о ы 
3300рЕ, 500V Сегатіс............................... 
1004F; TOV Ејестоју еее: 
“ДООГ 25У Electrolytic хул сан ва Фенек 
Воры, ЗО мысы екен Ұл анала 
2200F О ОУ Сегани с л иас ыа адама Ре 
Торо С алс эхэлж ена ДЦ НАЯ 
2ОрЕ-ТҮШПІПЕГ ыва аа Залилан 028-039-9-001 
ТОрЕ РИТЕР ы бэлл нырала ана ав 028-033-9-002 . 
| DIODES & TRANSISTORS | 
Diode, Silicon 1$51587................................ 151-048-9-001 
Diode, Zener WZ130 ................................ 152-076-9-001 
Diode, Zener Ў 2050 ................................ 152-069-9-001 
Diode, Silicon 1$81555................................ 151-028-9-007 
Transistor, NPN Silicon, Signal 2SC535-B .............. 176-036-9-001 
Transistor, NPN Silicon, Signal 25С458-С.............. 176-016-9-001 
Transistor, NPN Silicon, Signal 2SC1628-Y ............. 176-055-9-005 
Transistor, PNP Silicon, Signal 25А818-Ү .............. 177-018-9-003 
мЕТ,28К19-:0Ё өөө їл ог ана аа аа 182-029-9-001 
Transistor, NPN Silicon, Signal 25С1047-С ............. 176-075-9-001 
MISCELLANEOUS 
к кй Мег астамы амалда қаты да пи ана 041-068-9-002 
Inductor, Еїхей................................ Те 041-082-9-001 . 
22ИН О рана ранна 041-089-9-001 
Thermistor, эОТ-100 ............................... 005-006-9-001 
МАІМ CHASSIS ASSEMBLY 
RESISTORS & CONTROLS 
5000 Potentiometer, “ІМТЕМ5ІТУ”................... 008-267-9-002 
5КО Potentiometer, «ь““РОЗІТІОМ”.................. 008-226-9-002, 
250КО Potentiometer, “ASTIG? аа аа нараў 008-169-9-003 
1КО Potentiometer, ‘“ILLUM?’”’ 
with “POWER” on-off зуісВ...................... 008-298-9-005 
ЗМО Potentiometer, “FOCUS? аа еа 008-235-9-001 
10КО Potentiometer “TRACE ROTATION?” ........... 008-267-9-003 
. DIODES & LAMPS 
LED рПо ПЕН а iana о анна еа 400-065-9-001 
І апр, scale illumination ............................. 400-063-9-001 
. TRANSFORMERS & SWITCHES 
Pushbutton Switch “VIDEO” ........................ 088-061-9-001 
Pushbutton Switch “NORM/FIX” ............ рые аа 088-032-9-002 
Transformer, pOWeT ео аа анна ка 065-130-9-001 


-< *Where В&К-Ргесіѕіоп рагі number does пої appear after рагі description, рагі should Бе 
avaiiable from local parts supplier. 


SCHEMATIC B & K-PRECISION* 


SYMBOL DESCRIPTION PART NUMBER 
MISCELLANEOUS 

СКРЛОСОВО сасыр ань аа ыа аа 230-020-9-001 
СВО аа аа аа колы ась әді 749-080-9-001 
Fuse, 0.7А Fast Blow (120 У АС)....................... 191-011-9-001 
Fuse, 0.ЗА Fast Blow (240 У АС)....................... 191-010-9-001 
абе (еј (о [о ит ин Пе ава аа Балада 742-029-9-001 
BNC Кесерїасїе..................................... 773-090-9-001 
Везе КККК РАР а ЫДЫ аа ЕН далалар қана Аллада 380-339-9-002. 
Bezel Frame ваља а ымен Ее лы E дыры 769-102-9-002, 
Везе РУМЕ 22420240 Ши: ин ХЕ ый шаш л Ыкы: 256-087-9-001 
Blue ЕШЕГТОГІСІСІ; с: газы ад а Та Б 380-338-9-001 
а окне аа аа лол аа ана ава аллагад 746-041-9-001 
Handle Cover (2 ised) КККК зана E 763-138-9-001 
Spring for Напйе................................... 767-070-9-001 
Foot, Rubber (4 и5ед)................................ 381-090-9-002 
Foot/Cord Wrap (4 и5ед)............................. 380-338-9-006 
Bushing, Rubber (4 used to cover 

DC BAL Access Ноїе$)............................. 381-091-9-002 
Case Гора а заь ии 272-146-9-001 
Case; Bottom аа e Банан 272-155-9-001 
Knob, “VOLTS/CM” “SWEEP ПМЕ/СМ"........... 751-186-9-001 
Knob, Pushbutton, ВШше.............................. 751-194-9-001 
Knob, “INTENSITY”, ““КЕОСП©”,еїс................. 751-186-9-002 
Knob, ““УАКТАВГЕ”!............................... 751-186-9-003 
Knob, Lever бзулїїсһ.................................. 751-186-9-004 


*Where B&K-Precision part number does not appear after part description, part should be 
available from local parts supplier. 


NOTE: Standard value resistors are not listed. Values may be obtained from schematic diagram. 
Minimum charge $5.00 per invoice. Orders will be shipped C.O.D. unless previous open account 
arrangements have been made or remittance accompanies order. Advance remittance must cover 
postage or express charges. Specify serial number when ordering replacement parts. 
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